25 de Septiembre de 2008

Hoy 25 de septiembre de 2008, siendo la 09:30 a. m., en el Comité Técnico Nacional
Interinstitucional, se retine el Subcomité de Medicoquirtirgico representado por la Licda.
Ana Ramos de la Caja de Seguro Social, Licda. Ana de Suira del Instituto Nacional de Salud
Mental, Licda. Marta Anaya del Hospital Santo Tomas, los Médicos Especialistas: Doctor
Jos¢ Hermite del servicio de Neurocirugia del Hospital Santo Tomas, Doctor Guzman
Aranda del Hospital del Nifio y el Doctor Victor Julio de la Caja de Seguro Social y los
siguientes proveedores: Emely Villarreal de Promed, S.A., se presentaron para la
homologacién programada para el dia de hoy de lo siguiente:

Juego de instrumental para Neuroendoscopio
Ficha técnica N° 53286

Que contenga:

1. Telescopio (Lndoscopio) operativo recto hacia delante 6 vision frontal de 0° ¢ 6° con
mira angulada u ocular oblicua, lente de angulo amplio, con canal de instrumentos y
conector de fibra 6ptica, con tres adaptadores que permitan conexién de varios
cables de fibra optica estandar. Canal de instrumentos de 3mm de diametro.
(pendiente)

2. Vaina o funda quirurgica de 5.8mm con obturador y puertos para tubos de irrigacion,
succion.

3. Vaina o funda quirdrgica de 6.5mm de didmetro exterior, con longitud util de 13cm
(130mm) graduada con llave lateral y entrada para catéter con obturador con orificio
central de 2mm para colocacién Estereotaxica.

4. Puente o adaptador telescopio

5. Endoscopio diagnostico rigido recto 0° esterilizable a gas en-autoelave o a vapor,
ealor-distintivo-verde-con codigo de color distintivo de 18 a 20cm (180 mm a
200mm) de longitud, 4mm didmetro externo con conducto de luz de fibra éptica
incorporable.

6. Endoscopio diagnéstico ebliene rigido de vision anterior oblicua 30° esterilizable a
gas en-autoelave o a vapor, con codigo de color distintivo de 4mm diametro externo
de 18cm a 20cm (180mm a 200mm) de longitud eolordistintive-reje con conducto
de luz de fibra optica incorporable,

7. Endoscopio diagndstico rigido con vision lateral 70° esterilizable a gas o a vapor,
colof distintivo-amarille de 4mm didmetro externo de 18¢m 20cm (180mm a
200mm) de longitud rigido con conducto de luz de fibra dptica incorporable.

8. Endoscopio diagndstico rigido con vision posterior o retrovicion de retrospeetive
120° esterilizable a gas o a vapor en-auteelave, didmetro de 4mm didmetro, con
color distintivo blanee con conducto de luz de fibra éptica incorporable.

9. Vaina qﬁ]rﬁrgica 6.5mm diametro exterior, longitud util de 13cm (130mm) graduada
con llave lateral y entrada para catéter con obturador Optico para posicionamiento de
la vaina quirtrgica bajo control visual para utilizar con endoscopio.

10. Optica de vision frontal (endoscopio) diametro exterior 2.7mm, de-didmetro-externo
con longitud de 18cm (180mm) esterilizable a gas o vapor es-auteelave con
conductor de luz de fibra optica incorporada.

11. Lente Neuroendoscopia 30G, 2.9mm, 30cm, esterilizable a gas o vapor en-autoclave,
con transmision de luz incorporada.

12. Camisa operatoria, grande, ovalada, didmetro ext 4mm x 7mm, largo de trabajo
l4cm, llave de paso, con obturador romo, para usar con instrumentos de 2.5 a 3mm
de didmetro.

13. Camisa operatoria, mediana, ovalada, diametro ext 3.5mm x 5.2mm, largo de trabajo
l4cm, 1lave de paso, con obturador romo, para usar con instrumentos de 1.7mm de
didmetro.

14. Camisa operatoria, pequefla, ovalada, didmetro ext 3.5mm x 4.7mm, largo de trabajo
14cm, llave de paso, con obturador romo, para usar con instrumentos de Imm de
diametro.

. Iaserte Accesorios de trabajo con 2 canales para instrumentos, con llave de paso, con
capacidad de ser utilizadas con las diferentes camisas operatorias ofertadas.
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INSTRUMENITIOS DE 1.1.5:1.7MM DE DIAMETRO

Pinza de biopsia, mandibulas de doble accidn, flexible, Imm, 30cm, reusable.
Pinza de agarre, mandibulas de doble accidn, flexible, 1mm, 30cm, reusable.
Pinza para Ventriculostomia, flexible, 1mm, 30cm, reusable.

Tijera, abertura unilateral, semirigidas, 1.3mm didmetro, 30cm.

Aguja de inyeccidn, flexible, Imm, 45c¢m, desechable.

Catéter de succion, flexible, Imm, 45¢m, desechable.

Electrodo de coagulacion Monopolar, flexible, reusable, Imm, 53cm.
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INSTRUMENTOS DE 2/2.3/2.5MM DE DIAMETRO

Pinza de biopsia, mandibulas de doble accidn, flexible, 2.3mm, 40cm, reusable.
Pinza de agarre, mandibulas de doble accidn, flexible, 2.5mm, 40cm, reusable.
Aguja de inyeccidn, flexible, 2.5mm, 45cm, desechable.

Catéter de succion, flexible, 2.5mm, 45cm, desechable.

Electrodo de coagulacion Bipolar, flexible, reusable, 2mm, 35cm.

Brazo sostenedor de Neuroendoscopio, que se fija a la mesa de Operaciones,
longitud de 67¢m o mds (La institucion definird la longitud requerida).
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La unidad ejecutora describira en su requisicion cuales instrumentos solicitara de
acuerdo a su necesidad especifica v de acuerdo al equipo existente en la institucion.

OBSERVACIONES:

Garantia no menor de 5 anos. Certificado de fabrica de instrumental nuevo. Debe traer
impreso y visibles marca de fabricacidn y pais de origen.

COMPATIBLE CON EQUIPO EXISTENTE EN LA UNIDAD EJECUTORA

Siendo las 11:10 p. m. se firma la presente acta.

FIRMA INSTITUCION
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